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„Aerosollangzeitcharakterisierung und Methodenvalidierung mit MARGA-Daten“ 

Zur Quantifizierung der anorganischen Gas- und Partikelzusammensetzung (PM10) wird seit 

2010 der Monitor for AeRosols and Gases in ambient Air (MARGA) (Twigg et al. 2015) der 

Firma Applikon (Niederlande) an der TROPOS Forschungsstation Melpitz betrieben. Melpitz 

ist ein repräsentativer Messstandort für die Beobachtung der mitteleuropäischen 

troposphärischen Hintergrundkonzentrationen. Die aktuellen Messungen laufen unter dem 

gemeinsamen Forschungsvorhaben (Projekt Nr. 52436) mit dem Umweltbundesamt. 

Die MARGA bestimmt durch Kombination eines Wet Rotating Denuder (WRD) (Wyers et al. 

1993) und eines Steam-Jet Aerosol Collector (SJAC) (Khlystov et al. 1995) stündlich die 

wasserlöslichen ionischen Bestandteile im Gas (HCl, HONO, HNO3, SO2, NH3) und in den 

Partikeln (Cl-, NO3
-, SO4

2-, Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+), die zuvor einen PM10-Einlass 

passierten.  

In den letzten Jahren konnte das MARGA-System mit anderen und verwandten Messtechniken 

(Filter- und Denudermessungen, Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM), 

Gasanalysatoren) verglichen werden, um die MARGA-Messungen zu validieren. Die Daten seit 

2010 wurden verwendet, um unterschiedliche mitteleuropäische Luftmassen zu 

charakterisieren und deren Herkunft zu bestimmen. So können anthropogene und natürliche 

Einflüsse beobachtet werden. 
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